
試験報告書

2023年 7月 19日 に受領した

試料について、試験結果を

下記のとおり報告します。

試験実施
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圧R蕗 環境総合リサーチ
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台2丁 目3番 9

TEL 0774-41-0200//FAX 0774-95-6510

承認者 た蟄高橋かおる
1「司)

ご依頼者 株式会社カネ七畠山製茶

京都市伏見区向島橋詰町786

試験内容  放射性物質濃度測定

試験品目   試料名 2023年度産.畠山製茶が製造した然

採取者 お持ち込み

(試験実施場所)

(試験開始日)

(測定日時)

株式会社環境総合 リサーチ けいはんな事業所 R-01室
2023年 7月 19日

2023年 7月 19日 14時 27分

試験方法 グルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペク トロメ トリーによる核種分析法

食品中の放射性物質試験法 (平成 24年3月 15日 食安発0315第4号);Cs-134,Cs-137

緊急時における食品の放射能測定マニュアル (平成14年 厚生労働省):I-131

本報告書は、持ち込み試料に関する試験報告書であり、サンプリングの工程に関しては弊社の管理

対象外となります。

試験結果

試料名 核 種 放射能濃度 (Bq/kg) 検出下限 (Bq/kg)

2023年度産 .

畠山製茶が

製造した茶

I-131 1ヽ) 10

Cs-134 [ヽ) 10

Cs-137 NI) 10

注)放射能濃度は試験 日時での値である。
「
ND」 は 「検出下限値未満」を表す。

弊社はISO/1EC17025:2017に 基づく認定試験所です。
本報告書は、すべてのページの記載事項によって成立いたします。発行者の書面による承諾なしに、本報告書の一部だ

けを複製することは禁上しております。

page i I / |


